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通常：約 11ｍｍ 最長：約 17ｍｍ 最短：約 3ｍｍ

チップの先端部はラウンドタイプで、
チップ側面の孔から洗浄液は注出されます。
チップは、歯周ポケットの深さに応じて、

3~17ｍｍの範囲で伸縮させることができます。
※過度の力で伸縮させますと、破損する恐れが

ありますので、ご注意ください。

  ・歯周ポケット内洗浄以外には、ご使用にな

　らないでください。

・ご使用になる洗浄液および歯周ポケット内

　の洗浄方法等につきましては、必ず歯科

　医師、歯科衛生士の指示に従ってくださ

　い。

・洗浄液の種類によっては、ボトルに色がつく

　ことがあります。

・チップ先端部から洗浄液が出なくなったり、

　変形した場合は、新しいチップ と交換して

　ください。チップの交換は、チップを持ち、　

　キャップ上部のコネクターを右方向に回して

　取り外し、チップの装着は、チップをキャップ

　上部のコネクターに合わせ、コネクターを左

　方向に、チップがコネクターに装着されるま

　で回します。

ご使用上の注意

製造販売業者：株式会社エイコー   東京都台東区上野３－１７－１０
製造業者：Inter-Med/Vista Dental Products(インターメッド　ヴィスタデンタルプロダクツ社)

一般医療機器　洗浄針

ペリオフレックス　ホームケアキット
製造番号：815180601
内容：ペリオフレックス　ボトル　1個、
　　　ポケットプローブチップ　3本

医療機器届出番号：13B1X10098080002

(01)04979256000286(10)815180601

ＧＳ1-128

内容：ペリオフレックス　ボトル　1個、
　　　ポケットプローブチップ　3本

このたびは、弊社製品をご購入いただき、
誠にありがとうございます。
以下の内容品が揃っているかを

ご確認ください。

②ペリオフレックスのキャップを開けます。

※キャップを左方向に回して、上方向に
　取り外しますと、キャップにコードとボー
　ルがついていますので、引き上げて取り
　外します。

③ボトル内に洗浄液を入れます。

※洗浄液は、1回分の使用量をボトルに
　入れてください。
※洗浄液は、ボトル内側の黒い突起部
　まで入れることができます（約50ｍL）。
※洗浄液は、この黒い突起部を超えて、
　入れないでください。

①洗浄液（１回分）の準備をします。

※歯周ポケット内洗浄の洗浄液として、　
　水道水またはぬるま湯をご使用される
　場合は、常に新しいものを使用してくだ
　さい。
※希釈タイプの含嗽剤を水に滴下してご
　使用になられる場合は、ご使用になら
　れる含嗽剤の使用方法に従って希釈
　してください。

④ペリオフレックスのキャップを装着します。

※キャップについているボールとコードをボ
　トル内に入れ、キャップをボトルに右方
　向に回して、　しっかりと装着します。
※キャップをボトルにゆるく装着されますと
　キャップとボトルの間から水漏れが発生
　しますので、ご注意ください。

⑤赤いネジを取り外します。

※コネクター上部の赤いネジを左方向に
　回して、取り外します。

⑥チップをコネクターに装着します。

※チップをコネクターに合わせ、コネクター
　（ボトル）　を左方向に、チップがコネク
　ターにしっかりと装着されるまで回します。
※チップをコネクターにゆるく装着されます
　と、チップとコネクターの間から水漏れが
　発生しますので、ご注意ください。

⑦洗浄液の試し出しを行います。

※チップ先端を洗面ボウルに向けてボトル
　中央部を押し、チップ先端部の側面の
　孔から洗浄液が正常に注出されている
　ことを確認してください。

⑧歯周ポケット内洗浄を行います。

※歯科医師、歯科衛生士の指示に従っ
　て行ってください。
※歯周ポケット内にポケットプローブチップ
　先端部を挿入し、ボトルの中央部を
　押して、洗浄液を注出させます。

⑨ご使用後は、ボトル内の洗浄液を
　捨て、ボトル内およびチップ先端部
　を洗浄して、乾燥させて保管してく
　ださい。
※ボトルを携帯される場合はチップを取り
　外し、赤いネジを装着してください。

ご使用方法
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【禁忌・禁止】 

１．本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある

患者には使用しないこと。 
 
【形状・構造及び原理等】 

本品は、以下の構成品があります。 

１）ポケットプローブチップ 

２）ぺリオフレックスボトル 
 
ポケットプローブチップをぺリオフレックスボトルに接続して
使用します。 
 
＜接続図＞ 

        
ポケットプローブチップ 

外観 材質 

  

 

装着部：ポリプロピレン 

 

ソフトチップ部：ナイロン 

 

ソフトチップ部外径：0.88ｍｍ 

ソフトチップ部長さ：約 11ｍｍ 
適用部位に応じて 3mm～17mmに伸縮可能。 

ソフトチップ部側面に孔があります。 
 
ぺリオフレックスボトル 

外観 材質 

 

 

 

キャップ：ポリプロピレン 
 
 

ボトル：低密度ポリエチレン 

 
【使用目的又は効果】 
本品は、歯周ポケット内を洗浄するために用います。 

 
【使用方法等】 
１） キャップを開け、洗浄液をボトル内側の黒い突起部まで注

入します（約 50mL）。 
２） ボトルにキャップを装着し、コネクター上部の赤いネジを

取り出し、ポケットプローブチップをコネクターに合わせ、
コネクターを左方向にチップがコネクターに装着されるま
で回します。 

３） ボトルの中央部を押し、チップ先端部の側面から洗浄液が
注出されることを確認します。 

４） 歯科医師、歯科衛生士の指導に従って歯周ポケット内洗浄
を行ってください。 

５） ご使用後は、ボトル内の洗浄液を捨て、水洗して、乾燥さ
せて保管してください。 
※ボトルを携帯される場合はチップを外し、赤いネジを装着
してください。 

 
 

[使用方法に関連する使用上の注意] 
１）歯周ポケットにポケットプローブチップのソフトチップ部 
   を入れる際は、やさしく入れてください。必要以上の力を 
かけず、ソフトチップ部で突き刺さないように注意してく 
ださい。 
 

【使用上の注意】 

１）使用注意 
①歯周ポケット内の洗浄以外には、ご使用にならないでくださ 
い。 
②ご使用になる洗浄液および歯周ポケット内の洗浄方法等につき 
ましては、必ず歯科医師、歯科衛生士の指示に従ってください。 

 ③洗浄液の種類によっては、ボトルに色がつくことがあります。 
 ④チップ先端部から洗浄液が出なくなったり、変形した場合は、 
  新しいチップと交換してください。チップの交換は、チップを 
  持ち、キャップ上部のコネクターを右方向に回して取り外し、 
  チップの装着は、チップをキャップ上部のコネクターに合わせ、

コネクターを左方向に、チップがコネクターに装着されるまで

回します。 
 ⑤チップおよびキャップは、しっかりと装着してください。 
  半装着の場合、液漏れをすることがありますので、ご注意くだ 
  さい。 
 
２）重要な基本的注意 
①本品の使用により、発疹・皮膚炎などの過敏症状があらわれた

場合には、ただちに使用を中止すること。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 
 １）ご使用後は、ボトル内の洗浄液を捨て、水洗して、乾燥させ 

て保管してください。 
※ボトルを携帯される場合はチップを外し、赤いネジを装着し 
 てください。 

 ２）直射日光、高温多湿を避けて保管してください。 
 
【保守・点検に係る事項】 

１） ご使用前に、傷、曲がり、破損等の異常がないか点検して使用
してください。 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 株式会社エイコー 
電話番号 03-3834-5777 
製造業者 
 
製造国 

Inter-Med/Vista Dental Products 
（インターメッド/ヴィスタ デンタル プロダクツ） 
中華人民共和国 
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